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MGG QUICK STAIN 
(UK NEQAS Approved) 

 

 
Blutausstrich 

 

 
 
 

CODE BESCHREIBUNG ANZAHL DER TESTS 
04-090805M MGG Quick Stain k.A. 

 

 
 
 
              

Medizinprodukt - In-vitro-Diagnostikum              Hersteller: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W0103010301 
IVD in Klasse A, Reg. EU 2017/746  
UDI-DI: 08034120274777 
Basic UDI: 080341202W0103010301HX 
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Präparat zur Vorbereitung zytohistologischer Proben für die optische Mikroskopie. 
Schnellmethode zur differentiellen Färbung der geformten Bestandteile des Blutes. Die Methode kann außerdem zur Färbung 
von zytologischen Präparaten - Zytozentrifugaten, Nadelaspiraten, Appositionen und Vaginalabstrichen - eingesetzt werden und 
liefert ein mit der traditionellen May-Grünwald-Giemsa-Methode vergleichbares chromatisches Bild. 
 
 

HINWEISE 
 

Es ist wichtig, dass der Objektträger gemäß den Erfordernissen der Methode eingetaucht und herausgenommen wird. Bei einem 
längeren Verbleib des Objektträgers in der Farbstofflösung können keine guten Färbeergebnisse gewährleistet werden. 
Weist das Endergebnis der Färbung ein Ungleichgewicht zwischen der eosinophilen und der basofilen Komponente auf, muss 
der pH-Wert des Spülwassers überprüft werden. Wenn dieser Wert erheblich vom neutralen pH-Wert 7 abweicht, sollte ein 
Puffer (z.B. Phosphatpuffer pH 7) verwendet werden. 
Andernfalls kann die abschließende Spülung (5-6 Tauchvorgänge) auch in destilliertem Wasser erfolgen. 

 
 
 

METHODE 
 

1) Den Abstrich an der Luft trocknen lassen. 
2) Den Objektträger 5 Mal 1 Sekunde in die Lösung A tauchen. Nach jedem Eintauchen einen Augenblick warten, damit die 
überschüssige Flüssigkeit abfließen kann. 
3) Den Objektträger 5 Mal 1 Sekunde in die Lösung B tauchen. Nach jedem Eintauchen einen Augenblick warten, damit die 
überschüssige Flüssigkeit abfließen kann. 
4) Den Objektträger 3–5 Mal 1 Sekunde in die Lösung B tauchen. Nach jedem Eintauchen einen Augenblick warten, damit die 
überschüssige Flüssigkeit abfließen kann. 
5) In Leitungswasser spülen. 
6) An der Luft trocknen lassen (keine Wärmequellen, Öfen oder Heizplatten verwenden). 
 
 

 
Abbildung zu Illustrationszwecken 
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Spezifikationen  
 

Spezifikationen der 
Methode 

Verfahrenszeit 20 Sekunden 

Ergänzende Ausstattung nicht erforderlich 

Ergebnisse 
Zur Interpretation des resultierenden chromatischen Bildes sei auf 
die Ergebnisse der klassischen May-Grünwald-Giemsa-Methode 
verwiesen. 

Reagenzien 

A) Fixiermittel 2 x 500 ml 

B) Eosinlösung 500 ml 

C) Thiazinfarbstofflösung 500 ml  

Lagerung 

Einlagerung Präparat bei Raumtemperatur lagern. Behälter dicht geschlossen 
halten.  

Lagerungstemperatur: 15 -25° C 

Haltbarkeit 
Nach dem ersten Öffnen ist das Reagens bei ordnungsgemäßer 
Lagerung bis zum angegebenen Verfallsdatum haltbar und 
wiederverwendbar. 

Haltbarkeit 2 Jahre 

Warnhinweise und 
Vorsichtsmaßnahmen 

Produktklassifizierung 

Das Produkt ist für den professionellen Gebrauch im Labor durch 
Fachpersonal bestimmt. 
Das Produkt ist als gefährlich eingestuft. 
Lesen Sie aufmerksam die Informationen auf dem Etikett 
(Gefahrensymbole, Risiko- und Sicherheitssätze). Beachten Sie stets 
das Sicherheitsdatenblatt. Nicht verwenden, wenn der 
Primärbehälter beschädigt ist. 
Es wird empfohlen, im Falle eines schweren Unfalls sofort Bio-Optica 
Milano spa und die zuständigen Behörden zu informieren. 

Entsorgungshinweise Gefährlicher Abfall; durch ein spezialisiertes und zugelassenes 
Unternehmen gemäß den geltenden Vorschriften entsorgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISION NR. GRUND VERÖFFENTLICHUNGSDATUM 
001 Konformität mit der Verordnung 746 IVDR 16.05.2022 
002 Aktualisierung „HINWEISE“ 09.04.2024 
003 Ersetzen Sie das Bild durch das Bild „UK NEQAS Approved“ 20.03.2026 
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