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Kraujo tepinėliai 

 
 

 
KODAS APRAŠAS TESTŲ SKAIČIUS 

04-090805M MGG greitojo dažymo metodas NT 
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Preparatas citohistologiniams mėginiams, skirtiems optinei mikroskopijai, paruošti.  
Greitasis susiformavusių kraujo elementų diferencijuojančio dažymo metodas. Jis taip pat gali būti naudojamas kitų tipų ore 
išdžiovintų tepinėlių (sedimentinių tepinėlių, adatų aspiratų). Gauta dažinį galima palyginti su tradiciniu May, Grunwald, Giemsa 
metodu. 

 
 

PRINCIPAS 
Šio rinkinio tirpaluose yra to paties dažiklio, kaip tradiciniame May, Grunwald ir Giemsa tirpaluose. Dėl didelio disociacijos 
laipsnio veikliąsias molekules (eozino ir tiazino dažiklius) labai greitai gali įsiurbti ląstelių darinius. 

 
 

ĮSPĖJIMAS 
- Svarbu tyrinį įmerkti ir ištraukti, kaip nurodyta metode. Tyrinio ilgalaikis buvimas tirpale negarantuoja gerų dažymosi rezultatų. 
- Jeigu galutiniame dažinyje matomas nesubalansuotas eozinofilų ir bazofilų komponentų dažymasis, reikia patikrinti plovimo 
vandens pH. Jeigu ši vertė labai skiriasi nuo neutralios (pH 7“, patartina naudoti buferį (pvz., fosfatinį buferį, kurio pH 7“) arba 
distiliuotą vandenį. 
 
 

METODAS 
1) Palikite tepinėlį džiūti ore. 
2) Įmerkite objektinį stiklelį į tirpalą A 5 kartus, kaskart palaikydami po 1 sekundę. Po kiekvieno pamerkimo kiek palaukite, kol 

nutekės tirpalo perteklius. 
3) Įmerkite objektinį stiklelį į tirpalą B 5 kartus, palaikydami po 1 sekundę. Po kiekvieno pamerkimo kiek palaukite, kol nutekės 

tirpalo perteklius. 
4) Įmerkite objektinį stiklelį į tirpalą C 3–5 kartus, palaikydami po 1 sekundę. Po kiekvieno pamerkimo kiek palaukite, kol 

nutekės tirpalo perteklius. 
5) Nuplaukite vandentiekio vandeniu. 
6) Palikite objektinį stiklelį džiūti ore (nenaudokite šilumoje šaltinių, pvz., krosnelių ir pan.). 
 
 

 
Viršuje pateikta tik orientacinė iliustracija 
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Išsamūs techniniai duomenys  
 

Metodo specifikacijos 

Procedūros trukmė 20 sek. 

Papildoma įranga Nereikia 

Rezultatai Rezultatai palyginami su May, Grunwald, Giemsa metodu.  

Komponentai 

A) Fiksatyvas 2 x 500 ml 

B) Eozino tirpalas 500 ml 

C) Tiazino dažymo tirpalas 500 ml 

Laikymas 

Laikymas Preparatą laikykite kambario temperatūroje. Laikyti talpykles 
sandariai uždarytas. 

Laikymo temperatūra 15–25 °C 

Stabilumas Pirmą kartą atidarytą gaminį, jeigu jis laikomas teisingai, galima 
naudoti iki tinkamumo datos. 

Galiojimas 2 metai 

Įspėjimas 

Gaminio klasifikacija 

Gaminys skirtas naudoti sveikatos priežiūros specialistams 
profesionalioje laboratorijoje. 
Atidžiai perskaitykite etiketėje nurodytą informaciją (pavojaus 
simbolius, rizikos ir saugos frazes) ir visada vadovaukitės saugos 
duomenų lapu. Nenaudokite, jeigu pirminė talpyklė pažeista. 
Sunkaus incidento atveju rekomenduojame nedelsiant informuoti 
bendrovę „Bio-Optica Milano S.p.A“ ir kompetentingas institucijas. 

Šalinimas Pavojingos atliekos: vadovaukitės visais valstybės ir regiono 
aplinkosaugos teisės aktais dėl atliekų šalinimo. 
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