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Produkts paraugu sagatavošanai cito-histoloģiskai izmeklēšanai ar optiskās mikroskopijas palīdzību.  
Ātra metode izveidojušos asins elementu diferenciālai krāsošanai. To var izmantot arī citu tipu dabiski nožāvētu uztriepju 
(nogulšņu uztriepju, ar adatu paņemtu aspirātu) krāsošanā. Iegūto krāsojumu var salīdzināt ar tradicionālo May Grunwald-
Giemsa metodi. 

 
 

PRINCIPS 
Šķīdumi šajā komplektā satur tādu pašu krāsvielu kā tradicionālie May Grunwald un Giemsa šķīdumi. Tiem ir augsta disociācijas 
pakāpe, tādēļ šūnu struktūras var ļoti ātri absorbēt aktīvās molekulas (eozīna un tiazīna krāsvielas). 

 
 

BRĪDINĀJUMS 
– Ir svarīgi iegremdēt un izvilkt paraugu, kā norādīts šajā metodē. Ilgstoša turēšana šķīdumā negarantē labus krāsošanas 
rezultātus. 
– Ja krāsošanas beigās uzrādās eozinofīlu un bazofīlu sastāvdaļu disbalanss, ir jāpārbauda mazgāšanas ūdens pH līmenis. Ja šī 
vērtība ļoti atšķiras no neitrālās vērtības – pH 7, mēs iesakām izmantot buferšķīdumu (piemēram, fosfātu buferšķīdumu pH 7) 
vai destilētu ūdeni. 
 
 

METODE 
1) Nožāvējiet uztriepi dabiskā veidā. 
2) Iegremdējiet priekšmetstikliņu 5 reizes uz 1 sekundi katru reizi reaģentā A. Pēc katras iegremdēšanas reizes mazliet uzgaidiet, 

lai nožāvētu pārpalikumu. 
3) Iegremdējiet priekšmetstikliņu 5 reizes uz 1 sekundi reaģentā B. Pēc katras iegremdēšanas reizes mazliet uzgaidiet, lai 

nožāvētu pārpalikumu. 
4) Iegremdējiet priekšmetstikliņu 3–5 reizes uz 1 sekundi reaģentā C. Pēc katras iegremdēšanas reizes mazliet uzgaidiet, lai 

nožāvētu pārpalikumu. 
5) Mazgājiet krāna ūdenī. 
6) Nožāvējiet priekšmetstikliņu dabiskā veidā (neizmantojiet tādus karstuma avotus kā krāsni u.c.). 
 

 
Attēls ir paredzēts tikai ilustratīviem nolūkiem 
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Tehniska informācija  
 

Metodes specifikācijas 

Procedūras laiks 20 sekundes 

Papildaprīkojums Nav nepieciešams 

Rezultāti Rezultāti ir salīdzināmi ar May Grunwald Giemsa metodi.  

Sastāvdaļas 

A) Fiksatīvs 2 x 500 ml 

B) Eozīna šķīdums 500 ml 

C) Tiazīna krāsošanas šķīdums 500 ml 

Glabāšana 

Glabāšana Glabājiet preparātu istabas temperatūrā. Glabāt tvertnes cieši 
noslēgtas. 

Glabāšanas temperatūra 15–25°C 

Stabilitāte Pēc pirmās atvēršanas reizes produkts ir lietojams atkārtoti līdz 
derīguma termiņa beigām, ja to pareizi glabā. 

Derīgums 2 gadi 

Brīdinājums 

Produkta klasifikācija 

Produkts ir paredzēts profesionālai lietošanai laboratorijās veselības 
aprūpes speciālistiem. 
Uzmanīgi izlasiet informāciju uz etiķetes (bīstamības simbolus, riska 
un drošības frāzes) un obligāti skatiet drošības datu lapu. Nelietot, ja 
ir bojāts pirmējais iepakojums. 
Smaga negadījuma gadījumā mēs iesakām nekavējoties informēt Bio-
Optica Milano S.p.A un kompetentās iestādes. 

Iznīcināšana Bīstams preparāts: ievērot visus valsts un vietējos ar vidi saistītos 
noteikumus attiecībā uz bīstamo atkritumu iznīcināšanu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PĀRSKATĪTA IZDEVUMA Nr. IEMESLS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS 
001 Regulas korekcija (ES) 2017/746 – IVDR 16.05.2022. 
002 Atjauninājums "Brīdinājums" 09.04.2024. 
003 Aizstāt ar attēlu "UK NEQAS Approved" 20.03.2026. 

 


