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SNELLE MGG-KLEURING 

(UK NEQAS Approved) 
 

 
Bloeduitstrijkje 

 
 

 
CODE BESCHRIJVING AANTAL TESTS 

04-090805M Snelle MGG-kleuring N.v.t. 
 

 
 
 
              

In-vitro diagnostiek – medisch hulpmiddel              Fabrikant: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W0103010301 
IVD in klasse A, verord. (EU) 2017/746 
UDI-DI: 08034120274777 
Basic UDI: 080341202W0103010301HX 
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Product voor de preparatie van cyto-histologische monsters voor optische microscopie.  
Snelle methode voor differentiële kleuring van gevormde bloedelementen. Het kan ook worden gebruikt om andere soorten aan 
de lucht gedroogde uitstrijkjes te kleuren (uitstrijkjes van sedimenten, naaldaspiraten). De resulterende kleuring kan worden 
vergeleken met de traditionele May Grunwald-Giemsa-methode. 

 
 

PRINCIPE 
Oplossingen in deze kit bevatten dezelfde kleurstof als traditionele May Grunwald en Giemsa-oplossingen. Dankzij hun hoge 
mate van dissociatie kunnen actieve moleculen (eosine- en thiazinekleurstoffen) zeer snel door celstructuren worden 
geabsorbeerd. 

 
WAARSCHUWING 

- Het is belangrijk het monster onder te dompelen en weg te nemen zoals in de methode wordt voorgeschreven. Continu verblijf 
in de oplossing garandeert geen goede kleurresultaten. 
- Als de laatste kleuring onbalans vertoont tussen eosinofiele en basofiele componenten, moet de pH van het waswater worden 
gecontroleerd. Als deze waarde heel anders is dan neutraliteit - pH 7 - raden we aan een buffer (bijv. fosfaatbuffer pH 7) of 
gedistilleerd water te gebruiken. 
 
 

METHODE 
1) Het uitstrijkje drogen in de lucht. 
2) Het glaasje 5 keer 1 seconde onderdompelen in oplossing A. Na iedere onderdompeling even wachten om de overtollige 

vloeistof te laten uitlekken. 
3) Het glaasje 5 keer 1 seconde onderdompelen in oplossing B. Na iedere onderdompeling even wachten om het overtollige 

water te laten uitlekken. 
4) Het glaasje 3-5 keer 1 seconde in oplossing C onderdompelen. Na iedere onderdompeling even wachten om de overtollige 

vloeistof te laten uitlekken. 
5) Wassen in kraanwater. 
6) Het glaasje in de lucht drogen (geen warmtebronnen zoals een oven enz. gebruiken). 
 

 
De afbeelding is uitsluitend bedoeld ter illustratie 
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Technische details  
 

Methodespecificaties 

Duur procedure 20 seconden 

Aanvullende hulpmiddelen Niet nodig 

Resultaten Resultaten vergelijkbaar met de May Grunwald Giemsa-
techniek.  

Componenten 

A) Fixatief 2 x 500 ml 

B) Eosine-oplossing 500 ml 

C) Thiazine kleuroplossing 500 ml 

Opslag 

Opslag Het preparaat op kamertemperatuur bewaren. De houders goed 
gesloten houden. 

Opslagtemperatuur 15 - 25°C 

Stabiliteit Na de eerste opening kan het product opnieuw worden gebruikt tot 
de vervaldatum, mits het op de juiste manier wordt bewaard. 

Geldigheid 2 jaar 

Waarschuwing 
Productclassificatie 

Het product is bedoeld voor professioneel laboratoriumgebruik door 
beroepsmensen in de gezondheidszorg. 
Lees de informatie op het etiket (gevaarsymbolen, risico- en 
veiligheidszinnen) zorgvuldig door en raadpleeg altijd het 
veiligheidsinformatieblad. Niet gebruiken als de primaire verpakking 
beschadigd is. 
Bij een ernstig ongeval raden wij u aan Bio-Optica Milano S.p.A en de 
bevoegde autoriteiten onmiddellijk op de hoogte te stellen. 

Verwijdering Gevaarlijk preparaat: neem alle nationale en lokale 
milieuvoorschriften met betrekking tot afvalverwijdering in acht. 
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